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	 MALZEMENİN CİNSİ



	Birim
	Miktar
	Birim fiyatı

	1
	Amoebiosis (Entamoeba histolytica’ya spesifik) kopro antijen ELISA kiti 
	kutu
	10
	

	2
	Cryptosporidium dışkıda antijen kiti ELISA 
	test
	10
	

	3
	Entamoeba histolytica IHA kiti 
	kutu
	2
	

	4
	Giardia intestinalis kopro antijen ELISA kiti (96 well=1 kutu) 
	kutu
	10
	

	5
	Hydatidosis IHA kiti 
	kutu
	5
	

	6
	IgG ELISA avidite testi-Toxoplasma gondii 
	test
	960
	

	7
	IgM IFAT-Toxoplasma gondii 
	test
	50
	

	8
	Toxoplasma gondii IgG ELISA kiti 
	test
	1440
	

	9
	Toxoplasma gondii IgM ELISA kiti 
	test
	1440
	

	10


	Echinococcus granulosus IgG Western blot kit
	test
	560
	

	11
	Tablet tuz
	Kg
	100
	

	12
	Multiwell Plate 96
	adet
	100
	

	13
	SYBR Green I Master Mix (500 reaksiyon)
	adet
	2
	

	14
	Etil alkol  absolüt (%100’lük)
	Lt
	50
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	TEKNİK ŞARTNAMESİ EKTEDİR. 
	
	
	

	
	
	
	
	

	A
	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
	
	
	

	 B
	TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLIKLI KAĞITLARINA YAZILACAK.
	
	
	

	C
	ZAMANINDA VERİLMEYEN, AÇIK ADRES, KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.
	
	
	

	D
	TEKLİF ZARFLARI KAPALI OLMALI VE TEKLİF KONUSU ZARFIN ÜZERİNE YAZILI OLMALIDIR.
	
	
	

	E
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASI VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZILMALIDIR.
	
	
	

	F
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATI RAKAM VE YAZI İLE YAZILMALIDIR.
	
	
	

	G
	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN TC. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD ) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU  ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.
	
	
	

	H
	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.
	
	
	

	I
	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMEİSNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YMNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.
	
	
	

	İ
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR. 
	
	
	


TEKNİK ŞARTNAMELER 

(No: 1) AMOEBIOSIS (ENTAMOEBA HISTOLYTICA’YA SPESİFİK) KOPRO ANTİJEN ELISA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PRENSİP: İnsan dışkı örneklerinde E. histolytica adhesininin enzim immunoanaliz (EIA) yöntemiyle hızlı bir şekilde saptanmasına uygun olmalıdır.

1. Test, %100 E. histolytica spesifik olmalıdır.

2. Kit, ELISA yöntemiyle çalışmalıdır.

3. Mikro Elisa strip çukurcuk yüzeyi E. histolytica için spesifik adhesin poliklonal antikorlar ile kaplı olmalıdır.

4. Test “12adet, 1x8 strip” formatında ve kuyucuklar tek tek kırılabilir özellikte olmalıdır.

5. Konjugatı; E.histolytica adhesini için spesifik monoklonal antikordan oluşmalıdır.

6. Kit içinde, Pozitif ve Negatif kontroller bulunmalıdır.

7. Spektrofotometre’de veya görsel olarak test okuması yapılabilmelidir.

8. Oda sıcaklığında inkübe edilebilmelidir.

9. Testin toplam inkübasyon süresi 130 dakika’yı geçmemelidir.

10. Reagentlar pipet gerektirmeden kullanılabilecek şekilde damlalıklı olmalıdır.

11. NPV (Negatif belirleyici değer) ve PPV (pozitif belirleyici değer) %100 olmalıdır.

12. Her kuyucuk 0.4 ng adhesin'e spesifik olmalıdır.

13. Kit Entamoeba dispar ile çapraz reaksiyon vermemelidir.

14. Laboratuar, çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermelidir.

(No:2) CRYPTOSPORIDIUM spp. KOPRO ANTİJEN ELISA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Test gaitadan Cryptosporidium antijenlerini tespit etmelidir.

2. Test çapraz reaksiyonların engellenmesi için antijenik yapısı cell-surface antigen olmalıdır

3. Test kuyucukları monoklonal antikorlarla kaplı olmalıdır.

4. Testin duyarlılık ve özgünlüğü %100 olmalı ve bu uluslararası kabul görmüş litaratürlerle desteklenebilmelidir.

5. Test 96 lık mikroELISA formatında olmalıdır. 8*12 stripler kırılabilir özellikte olmalıdır.

6. Görsel ve spektrofometrik sonuç vermelidir.

7. Test için kullanılan reaktiflerin ayarlı damlalıklı şişeler olmalı ayrıca pipet gerektirmemelidir.

8. Testin FDA ve CE onayı olmalıdır.

(No: 3) ENTAMOEBA HISTOLYTICA IHA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PRENSİP: İnsan serumundaki amip antikorlarını indirect hemaglütinasyon yöntemiyle  saptamaya  uygun  olmalıdır.

1. Bütün reaktifler kullanıma hazır ve sıvı halde olmalıdır.

2. Kit içeriğinde hassaslaştırılmış ve hassalaştırılmamış kan hücreleri, fosfat bafır solusyonu ve absorban olmalıdır.

3. Kitle birlikte yeterli miktarda Pozitif kontrol, Negatif kontrol, en az 2 adet mikroplak ve damlalık olmalıdır.

4. Sonuçlar, herhangi bir örnek hazırlamaya gerek olmaksızın, 2 saat içinde elde edilmelidir.     

5. Kullanılan antijen, reaksiyona duyarlılık ve sensitivite kazandıran aksenik kültür yoluyla elde edilmelidir. 

6. Bütün reaktifler 4-8 ºC’de son kullanım tarihine kadar stabil kalmalıdır.

7. Kit ile 6 dilüsyon, 20 titrasyon yapılabilmelidir.

8. Laboratuar, çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermelidir.
(No: 4) GIARDIA INTESTINALIS KOPRO ANTİJEN ELISA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Test gaitadan Giardia intestinalis antijenlerini tespit etmelidir.

2. Test çapraz reaksiyonların engellenmesi için antijenik yapısı cell-surface antigen olmalıdır

3. Test kuyucukları monoklonal antikorlarla kaplı olmalıdır.

4. Testin duyarlılık ve özgünlüğü %100 olmalı ve bu uluslararası kabul görmüş litaratürlerle desteklenebilmelidir.

5. Test 96 lık mikroELISA formatında olmalıdır. 8*12 stripler kırılabilir özellikte olmalıdır.

6. Görsel ve spektrofometrik sonuç vermelidir.

7. Test için kullanılan reaktiflerin ayarlı damlalıklı şişeler olmalı ayrıca pipet gerektirmemelidir.

8. Testin FDA ve CE onayı olmalıdır.

 (No: 5)  HYDATIDOSIS IHA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PRENSİP: Serumdaki anti-Echinococcus granulosus antikorlarının Indirek hemaglütinasyon reaksiyonu yoluyla saptanmasını sağlamalı.

1. İndirek hemaglütinasyon (IHA) yöntemiyle çalışmalıdır.

2. Antijen olarak Fluke Extract kullanılmalıdır.

3. Testin yapılması için gerekli herşey (Hassaslaştırılmış kırmızı kan hücreleri, Hassaslaştırılmamış kırmızı kan hücreleri, pozitif ve negatif kontrol serumları, damlalıklar ve U-mikroplaklar) kit içerisinde bulunmalıdır.

4. Kit içerisinde pH 7.2 olan PBS bulunmalıdır.

5. Tüm reaktifler kullanıma hazır ve sıvı halde olmalıdır.

6. Tüm reaktifler +2 ile +8°C’de  son kullanım tarihine kadar  stabil olmalıdır.

7. Sonuçlar, herhangi bir örnek hazırlamaksızın 2 saat içinde elde edilmelidir.

8. Kit ile 6 dilusyonda 17 titrasyon yapılabilmelidir.

9. Kit ile birlikte 2 adet dilusyon plağı verilmelidir.

10. Laboratuar, çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermelidir.

(No: 6) TOXOPLASMA GONDII IGG ELISA AVİDİTE TESTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PRENSİP: Toxoplasma gondii’ye karşı oluşan IgG antikorlarının avidite değerlerinin ELISA yöntemiyle saptanması

1. Kit CE belgeli olmalıdır.

2. Kit, üreticinin orjinal ambalajında teslim edilmelidir.

3. Kit, mikro ELISA yöntemiyle çalışmalı ve Toxoplasma gondii’ye karşı oluşan IgG antikorlarının avidite değerlerini insan serumunda saptamalıdır.

4. Kit, 96 x 01 test formatında ve kuyucuklar kırılıp, ayrılabilir özellikte olmalıdır.

5. Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir. Kit ihtiyaç duyulduğu taktirde sadece Toxoplasma IgG antikorlarını saptamaya yönelik kontrolleri ve kalibratörleri de içermelidir.  

6. Değerlendirme için yüksek ve düşük avidite kontrolleri bulunmalı ve yine üre solüsyonu ve fosfat tamponu  kit içeriğinde bulunmalıdır.  Solüsyonların kullanıma hazır olması tercih nedenidir.

7. Kit içerisinde gerektiğinde Toxoplasma gondii IgG de bakılabilmesi için ilgili standart ve controller de bulunmalıdır.

8. Örnek solüsyonu, substrat solusyonu ve stop solusyonu kullanıma hazır olmalıdır.

9. Substrat solusyonu; kromojen olarak tetramethyl benzidine ve substrat olarak da hydrogen peroxide içermelidir.

10. Stop solusyonu 0,5 M asitten oluşmalıdır.

11. Inkübasyon oda sıcaklığında olmalı ve toplam inkübasyon süresi 85 dakikayı geçmemelidir.

12. Sonuçlar spektrofotometrede, 620 nm referans dalga boyu olmak üzere 450 nm dalga boyunda okunmalıdır.

13. Laboratuar, çalışmayan kitleri (kontrolleri, kalibratörleri v.s.) firmaya geri verme hakkına sahipdir; yerine yeni miadlı kit vermelidir.

14. Bu ürüne teklif veren firma teklif tarihinin bitiminden en geç 1 hafta sonrasına kadar demonstrasyon ve sensitivite-spesifite çalışmaları için 1 (bir) kutu kiti Parazitoloji Anabilim Dalına teslim etmek zorundadır. Teklifi verilen bütün kitlerin şartnameye uygunluğu Parazitoloji Bilim Dalı tarafından kontrol edileceğinden, teklifle birlikte kitlerin prospektuslarının verilmesi zorunludur. Prospektusu verilmeyen yada demonstrasyon kiti teslim edilmeyen kitler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

15. Kurumun onay vereceği yıllık dağıtımı en az dört olan her dağıtımda da en az üç örnek olacak şekilde bir dış kalite kontrol programına üyelik sağlanmalıdır.

(No:7) TOXOPLASMA GONDII IGM IFAT KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kit CE belgeli olmalı ve biochip teknolojisine sahip olmalıdır.

2. Kit, üreticinin orijinal ambalajında teslim edilmelidir.

3. Kit, immunfloresan tekniği ile çalışmalı ve insan serumunda Toxoplasma gondii’ye karşı oluşan IgM antikorlarını saptamaya uygun olmalıdır.

4. Kit ile birlikte RF ve IgG absorbans solüsyonu sağlanmalıdır.

5. Belirtilen malzeme kit halinde verilmelidir. Kitin çalışması için gerekli olan her türlü malzeme (konjugat, kontroller, lameller v.s.) kitin içinde bulunmalı ve kullanıma hazır pozitif ve negatif kontrolleri içermelidir.

6. Kit içinde 10 adet slayt ve bu slaytların her biri 5 veya 10 alandan oluşmalı ve her bir alan, Toxoplasma gondii sürüntüsü ile kaplı olmalıdır.

7. FITC konjugatı, fluorescein işaretli anti-human IgG (keçi)’den oluşmalı ve PBS ile 1:5 edilerek kullanılmalıdır. Phophate buffer solüsyonu hazırlarken, 1 paket phophate buffer tuzu 1 litre distile suda çözündürülmeli ve içine Tween 20 ilave edilmelidir. Solüsyon bu şekilde +2/+8 °C’de buzdolabında saklanabilmelidir. Çözülmüş halde porsiyonlanmış olarak uzun süreli saklamak için buzluğa (-20 °c) konulabilmeli.

8. İnkübasyon oda sıcaklığında olmalı ve testin toplam süresi 75 dakikayı geçmemelidir.

9. Testi çalışırken kullanılan reagents’ tray (inkübasyon tepsileri/slayt sabitleyiciler) , slaytların her bir alanındaki reaksiyonun aynı anda başlamasına izin vermeli ve nemli ortamı sağlamalıdır. Ayrıca reagents’ tray ücretsiz olarak verilmelidir.

10. Antijene bağlanan antikorlar, FITC konjugat sayesinde floresan mikroskobunda görünür hale geçmelidir.

11. Çalışılan lamların sonuçlarını bir kaç gün sonrada değerlendirmek mümkün olmalı ve slaytlar arşivlenmek amacıyla, floresan rengini kaybetmeden en az 6 ay sabit kalabilmelidir.

12. Slayt yıkamaları için gerekli küvetler beraberinde verilmeli.

13. Laboratuar çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermelidir.

(No:8)TOXOPLASMA GONDII IGG ELISA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PRENSİP: Test, katı-faz indirekt ELISA prensibine göre çalışmalıdır. 

1. Kitin içinde testi çalışabilmek için gereken reaktiflerin tümü mevcut olmalıdır.

2. Kantitatif değer vermek için gereken 0,6,60,240 IU/ml değerleri içeren kalibratörler bulunmalıdır.
3. Mikropleyt, membran proteinleri ile zenginleştirilmiş tachyzoite ultrasonate'dan gelen T. gondii antijenleri ile kaplanmış olmalıdır.
4. Konjugat, insan gamma zincirlerine spesifik olan horseradish peroksidase ile işaretlenmiş fare monoclonal antikor içermelidir. Kromojen TMB olmalıdır. Diluent, TRIS-NaCL buffer, bovine serum albümin, Tween 20 içermeli ve hem numune dilusyonunda hem de konjugat dilusyonunda kullanılmalıdır. 
5. Test toxo IgM ile aynı inkübasyon surelerinde sonuçlanmalı ve aynı yıkama prosedürü kullanılmalıdır.
6. Aynı mikropleyt kasetinde çalışılacağı için stripler farklı renklerle işaretlenmiş olmalıdır.
7. Testin inkübasyon süresi 150 dakikayı geçmemelidir.
8. Toxo IgG ve Toxo IgM testleri aynı marka olacak şekilde değerlendirilecektir. 
9. Laboratuar, çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermelidir.
10. Toxoplasma gondii IgM ELISA kiti ile aynı marka kit olmalıdır, sadece buna verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır
11. Bu ürüne teklif veren firma teklif tarihinin bitiminden en geç 1 hafta sonrasına kadar   demonstrasyon ve sensitivite-spesifite çalışmaları için 1 (bir) kutu kiti Parazitoloji Anabilim Dalına teslim etmek zorundadır. Teklifi verilen bütün kitlerin şartnameye uygunluğu Parazitoloji Bilim Dalı tarafından kontrol edileceğinden, teklifle birlikte kitlerin prospektuslarının verilmesi zorunludur. Prospektusu verilmeyen yada demonstrasyon kiti teslim edilmeyen kitler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.
12.  Kurumun onay vereceği yıllık dağıtımı en az dört olan her dağıtımda da en az üç örnek olacak şekilde bir dış kalite kontrol programına üyelik sağlanmalıdır.
(No: 9) TOXOPLASMA GONDII IGM ELISA KİTİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

PRENSİP: Test, anti-human mu-zincir antikorları ile kaplanmış mikropleyt kuyularında IgM antikorlarının tutulmasına (CAPTURE) dayanan katı-faz immunoenzimatik double sandwiç metodu ile çalışmalıdır.

1. Kitin içinde testi çalışabilmek için gereken reaktiflerin tümü mevcut olmalıdır.

2. T. gondi'ye spesifik monoclonal antikor horseradish peroksidazla işaretlenmiş olmalı ve insan bağışıklık sisteminin major hedeflerinden PM 30000 yüzey antijen proteinine karşı geliştirilmiş olmalıdır.

3. Kromojen, TMB kullanılmalıdır, Toxo IgG ile aynı inkübasyon sürelerinde sonuçlanmalı ve aynı yıkama prosedürü kullanılmalıdır. 
4. Aynı mikropleyt kasetinde çalışılacağı için stripler farklı renklerle işaretlenmiş olmalıdır. 
5. Testin inkübasyon süresi 150 dakikayı geçmemelidir.
6. Toxo IgG ve Toxo IgM testleri aynı marka olacak şekilde değerlendirilecektir.
7. Laboratuar çalışmayan kitleri (kontroller v.s.) firmaya geri verme hakkına sahiptir; yerine yeni miadlı kit vermelidir.
8. Toxoplasma gondii IgG ELISA kiti ile aynı marka kit olmalıdır, sadece buna verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

9. Bu ürüne teklif veren firma teklif tarihinin bitiminden en geç 1 hafta sonrasına kadar   demonstrasyon ve sensitivite-spesifite çalışmaları için 1 (bir) kutu kiti Parazitoloji Anabilim Dalına teslim etmek zorundadır. Teklifi verilen bütün kitlerin şartnameye uygunluğu Parazitoloji Bilim Dalı tarafından kontrol edileceğinden, teklifle birlikte kitlerin prospektuslarının verilmesi zorunludur. Prospektusu verilmeyen yada demonstrasyon kiti teslim edilmeyen kitler kesinlikle değerlendirmeye alınmayacaktır.

10. Kurumun onay vereceği yıllık dağıtımı en az dört olan her dağıtımda da en az üç örnek olacak şekilde bir dış kalite kontrol programına üyelik sağlanmalıdır.

 (No:10)ECHINOCOCCUS GRANULOSUS WESTERNBLOT IGG TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Kit, Westernblot yöntemiyle çalışmalıdır. 

2. Tekli stripler halinde olup, her bir strip ; p39, p24t26, pl6t18 ve p7 antijenlerine

3. Yönelik bantları içermelidir. Böylelikle tür spesifik ve cins spesifİk bantları içermiş olmalıdır.

4. Kit iÇinde değerlendirme için pozitif kontrol ile muamele edilmiş kontrol test stribi bulunmalıdır.

5. Çalışma için gereken tüm reaktifler kitle birlikte sağlanmalıdır.

6. Enzim olarak anti human lgG işaretli (keçi) alkalinİosfatazkullanıtmış olmalıdır

7. Antijenİere bağlanmıŞ tüm antikorlar aynİ slayt uzerinde ve eş zamanlı olarak görülebilmelidir.

8. İnkübasyonlar oda sıcaklığında olup toplam inkübasyon süresi-yıkamalar hariç 85 dakikayı geçmemelidir.

9. StriPler uzerinde kontrol bandı bulunmalı ve testin perfomansı bu bant ile değerlendirilmelidir.

(No:12) MULTIWELL PLATE 96-WHITE TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. Kenarında barkod içeren yüksek kalitedeki beyaz Polipropilen malzemeden yapılmış, 10-100ul’lik reaksiyon pipetleme kapasitesi olan, 96 kuyucuktan oluşan plate laboratuvarda kurulu bulunan real-time PCR sistemine uygun ve ürün birliği içindedir.

2. Her bir MWP 96 kutu ambalajı 50 adet (5x10 plate) plateden ve buna uygun optik geçirgenlikte 50 adet şeffaf folyodan (sealing foilden) oluşmaktadır.

3. Teklif veren firma Türkiye distribütörü olmalı ya da distribütör firmadan alınmış yetkili satıcı belgesi olmalıdır.

 (No:13) SYBR GREEN MASTER TEKNİK ŞARTNAMESİ
1. dNTP’ler,Fast Start Taq DNA Polimeraz enzimini,  MgCl2 ,SYBR Green I ve PCR grade bidistile H2O içermektedir.

2. Hot start PCR reaksiyonlarında kullanılabilirdir.

3. Kit içeriği olan dNTP miksi kontaminasyon koruyucu mekanizma olarak dTTP yerine dUTP içermektedir ve LightCycler Uracil-DNA Glycosylase enzimi ile birlikte kullanıldığında kontaminasyon koruyucu mekanizma aktif olmaktadır.

4. Kitler laboratuarda mevcut real-time PCR sistemine uygun nitelikte ve ürün birliği içindedir.

5. Teklif veren firma Türkiye distribütörü olmalı ya da distribütör firmadan alınmış yetkili satıcı belgesi olmalıdır.
NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA, 

      ‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olması sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangi bir tespit edilmesi halinde oluşan zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullanıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

       İdaremizce istekli firmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları 

 Teklif mektuplarının en geç 18/11/2020 Çarşamba günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne bırakılmasını rica eder.

