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	 MALZEMENİN CİNSİ


	Miktarı
	Birim fiyatı

	1
	BONEWAX 2.5 GR KEMİK MUMU
	600 adet
	

	2
	KANAMA DURDURUCU ÜRÜN 10*20
	1 500 adet
	

	3
	ANESTEZİ DEVRESİ (YETİŞKİN)
	3 000 adet
	

	4
	SOLUNUM EGSERSİZ CİHAZI (TRİFLO)
	1 000 adet
	

	5
	SPİNAL İĞNE NO 22
	500 adet
	

	6
	SPİNAL İĞNE NO 25 
	500 adet
	

	7
	ASPİRASYON SONDASI NO 12 
	5 000 adet
	

	8
	İDRAR TORBASI MSULUKLU (STERİL)
	5 000 adet
	

	9
	FOLEY SONDA SİLİKONLU NO 16 
	1 000 adet
	

	10
	GÖĞÜS DRENAJ ŞİŞESİ 2000 CC
	200 adet
	

	
	
	
	

	
	YÜKLENİCİ FİRMALARIN TEKLİFLERİYLE BİRLİKTE ADLİ SİCİL KAYIT BELGESİNİ SUNMALARI ZORUNLUDUR.
	
	

	
	
	
	

	A
	SİLİNTİ VE KAZINTI OLAN TEKLİFLER REDDEDİLİR.
	
	

	 B
	TEKLİF MEKTUPLARİ FİRMA BAŞLİKLİ KAĞİTLARİNA YAZİLACAK.
	
	

	C
	ZAMANİNDA VERİLMEYEN,ACİK ADRES,KAŞE VE İMZA OLMAYAN TEKLİFLER DEĞERLENDİRİLMEZ.
	
	

	D
	TEKLİF ZARFLARİ KAPALİ OLMALİ VE TEKLİF KONUSU ZARFİN ÜZERİNE YAZİLİ OLMALİDİR.
	
	

	E
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, MARKASİ VE AMBALAJ ŞEKLİ YAZİLMALİDİR.
	
	

	F
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERİN, BİRİM FİYATİ RAKAM VE YAZİ İLE YAZİLMALİDİR.
	
	

	G
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERDEN, TEKLİF MEKTUPU İLE BİRLİKTE NUMUNE GETİRİLECEKTİR. .NUMUNESİ GETİRİLEMEYECEK CİHAZLAR İÇİN KATOLOG GÖNDERİLECEKTİR.
	
	

	H
	İSTEKLİ FİRMALARIN T.C. SAĞLIK BAKANLIĞININ ÜRÜN TAKİP SİSTEMİNE (ÜTS) KAYITLI OLDUĞUNU TEŞVİK EDİCİ T.C. BAKANLIĞININ İLGİLİ WEB SİTESİNDEN ALINAN KAYIT BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR. ( ÜTS KAYIT ZORUNLULUĞU OLMAMAMSI HALİNDE BU BELGE ARANMAYACAKTIR)
	
	

	I
	TEKLİF EDİLEN TIBBİ MALZEMELERİN T.C. İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ ULUSAL BİLGİ BANKASI’TARAFINDAN ONAYLANMIŞ ÜRÜN (BARKOD) NUMARASI ÜRÜNÜN ÜZERİNDE, ÜRÜN KODU VE BRANŞ KODU ETİKET VE MARKA ADI TEKLİF MEKTUPLARINDA YAZILI OLACAKTIR.
	
	

	K
	İSTEKLİ FİRMALAR; SOSYAL GÜVENLİK KURUMUNUN YAYINLAMIŞ OLDUĞU SAĞLIK UYGULAMA TEBLİĞİ (SUT) HÜKÜMLERİNE GÖRE TEKLİF ETMİŞ OLDUKLARI MALZEMELER İLE İLGİLİ, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLUP OLMADIĞINI, MALZEMENİN EK-3 LİSTESİNDE OLMASI DURUMUNDA SUT KODUNU FİRMA ORJİNAL ANTETLİ KAĞIDA YAZARAK BİLDİRECEKLERDİR.
	
	

	L
	İSTEKLİ FİRMALARIN TEKLİF EDİLEN ÜRÜNÜNÜN İMALATÇISI VEYA İTHALATÇISI OLMADIĞI DURUMLARDA ÜRÜNÜN TEDARİKÇİ FİRMASININ BAYİSİ OLDUĞUNU GÖSTERİR ÜTS KAYITLI BELGESİNİ EKLEMESİ GEREKMEKTEDİR.
	
	

	M
	ÖDEME SIRASININ VE GÜNÜNÜN BELİRLENMESİNDE; DÖNER SERMAYELİ İŞLETMELER BÜTÇE VE MUHASABE YÖNETMELİĞİNİN 22. MADDESİ HÜKÜMLERİ UYGULANACAKTIR.
	
	

	N
	TEKLİF EDİLEN ÜRÜNLERE AİT KALİTE BELGELERİNDE BİRİSİ VE CE BELGESİ VERİLMELİDİR.

O NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEGERLENDİRİLMEYECEKTİR.

P TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.


	
	

	O
	NUMUNESİ OLMAYAN FİRMALARIN TEKLİFLERİ DEGERLENDİRİLMEYECEKTİR
	
	

	P


	TEKLİF EDİLEN ÜRÜN FİYATLARININ DEĞERLENDİRİLMESİNDE SUT FİYATLARI DİKKATTE ALICAKTIR.


	
	

	
	
	
	


NOT:SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI’NIN 26.11.2015 TARİHLİ DUYURUSUNDA, 

      ‘Yatarak tedavide kullanılan ancak MEDULA sisteminde SUT kodlarına tanımlı olmayan hiçbir tıbbi malzemenin 01/12/2015 tarihinden itibaren sağlık hizmeti sunucuları tarafından MEDULA sistemine hizmet kaydının yapılamamağı, ilgili firmalarca eşleştirme yapılmayan veya yeni imal-ithal edilen ürünlerin, MEDULA sistemine tanımlanabilmesi için, ilgili firmalarca anıla Kurumun hazırlanmış olduğu Tıbbi Malzeme Başvuru Kılavuzunda belirtilen esaslara göre ürün eşleştirme işlemlerini gerçekleştirmeleri zorunludur. İdaremizce; Eşleştirilen ürünlerin tamamen firmaların beyanı esas alınarak Medula sistemine kaydedilmiş olamsı sebebi ile yanlış eşleştirme olduğunun herhangı bir tespit edilmesi halinde oluşan  zararlar firmalardan tazmin edilecektir. İdaremizce; bir tıbbi malzemenin hizmet kaydının yapılabilmesi için ürünün, satın alındığı tarih itibariyle TİTUBB sisteminde ‘Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)’ durumunun uygun olması, hastaya kullnıldığı tarihte de Medula sisteminde tanımlı olması gerekmektedir.’ Hususları belirtilmiştir.

       İderemizce istekli ifrmalarca sunulan tekliflerin değerlendirilmesi içi, Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı^nın 26.11.2015 tarihli duyurusunda belirtilen esaslar dikkate alınarak tekliflerin sunmaları 
 Teklif mektuplarinin en geç 16/10/2020   günü mesai bitimine kadar E.Ü.Döner Sermaye İşletmesi’ne birakilmasini rica eder.
ERİŞKİN ANESTEZİ DEVRESİ TEKNİK ŞARTNAMESİ

1.Anestezi devresi yetişkinler için kullanılabilecek ve inspirasyon hattının  ekspirasyon hattının içinden geçtiği kapalı universal sistemden oluşmalıdır.

2.İnspirasyon ve ekspirasyon hatları ena z 180 cm’lik hortumdan ve  balon hortumu ise en az 100cm hortumdan olmalıdır. 

3.Devre, inspirasyon ve ekspirasyon arasında ısı alışverişine imkan tanımalıdır.

4. Devre şeffaf olmalıdır.

5.Manuel ventilasyon hortumu, bir tarafı anestezi cihazına uyumlu konnektör, diğer tarafı ise balona uyumlu konnektör şeklinde olmalıdır.

6.Anestezi devresinin ağırlığı, manuel ventilasyon hattı ve balon hariç 230gr’dan fazla olmamalıdır.

7. Anestezi devresi setinin içerisinde 2lt’lik tek kullanımlık lateks içermeyen balon bulunmalıdır. Balonun üzerinde litresi  ve latex içermediğine dair yazı veya logo bulunmalıdır.

8.Anestezi devresinde maske ile bağlantıyı sağlayan ve üzerinde gaz örnekleyici portu bulunan adaptör olmalıdır.

9.Devrelerin rezistans ve komplians değerleri düşük olmalıdır. Devrelerin komplians değeri max 1.6cc/cm H2O olmalı, max rezistans değeri ise 30lt/dk da 0,65 cm H2O/lt/dk yı geçmemelidir.

10. Devre malzemesi, tıkanıklık ve ventilasyona engel olmaması için kolay kink yapmamalı ve devre parçaları çıkmayacak şekilde birleştirilmiş olmalıdır.

11.Devre uçları, mevcutta kullanılan cihazlara uygun olmalıdır.

2

