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'Yatarak tÇdavidc kullanılan ancak MEDULA sistcmindc SUT kodlarına ıantmlı olmayan hiçbir lıbbi malzcmcnin
0l/l2/20l5 tarihinden itibarcn sağlık hizmcti sunucuları tarafından MEDUl,A si§teminc hizmct kaydInIn yapılamadığt, ilgili
firmalarca cŞlcŞtirmc yapılmayan vcya ycni imal-ithal cdilcn ürünlcrin, Mı.]DUı,A si§tcminc ta nım lanabilmcsi için, ııgııi
firmalarca adına Kurunrun hazırlamış olduğu Tıbbi Malzcmc l}aşl,uru Kllavuzunda bclirtilcn csaslara görc ürün cşlcşlirmc
iŞlcmlcrini gcrÇcklcştirmclcri zorunludur. İdarcmizcc: lişlcşıirilcn ürünlcrin aamanıen firmaların bctanı csas alıtıarak
Mcdula sistcminc kavdcdilmiŞ olması scbcbi ilc vanlüş cşlcştirmc olduğunun herhangi bir tcspit cdilmcsi halindc oluşan
zararlar firmalardan tazmin edilc(cktir. idarcmizce; bir (lbbi malzemcnin hizmct kal,dlnın 1,apliabi|mcsi için ürünün, satln
allndüğl tarih itibari}'lc Tİ'|'UBB §istcmindc'Sağlık Bakanlığı (S.B. Durum)'durumunun ul,ğun olmu.,, hastaya kullanıldığı
tarihıc de Medula si§tcminde tanlmll olması gerckmektcdir.. llususları bclirtilmiştir.

idarcınizcc istckli firmalarca §unulan ıcklifıerin dcğcrlcndirilmesi içi, so§yal GüYcnlik Kurumu Başkanlığl,nln
26.1t,20ı5 tarihli duvurusunda belirtilcn csaslar dikkatc alınarak tckliflerini§unmalarl,

NOT: SoSYAL (]ÜvENLiK KURUMU B^ŞKANLıĞt ,NlN 26.1 t,20l5 TARiı|t. I)UYURUsUNl)A.

|'cklif mc uoIarın ın cn !, cc 30 10/202t ıiinü mcsai bitinıinc kadar E.U.Döncr Scrm ı letmcsi'nc bırakılm asını rica cdcri,ı
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BLAST sHiELD ( KoRUMA KALKANl TEKNiK sARTNAMEsi

16.o9.2024

1. Söz konusu koruma kalkanı Holmium YAG |azer cihazını koruma amaçlı özel quartz camdan

üretilmiş olmalıdır.

2. Koruma kalkanı çift yönlü koruma yaparak, hem fiberi hem de cihazın coupling lenslerini
korumalıdır.

3. Koruma kalkanı cam olmak üzere tek parçadan oluşmalı ve cihazdaki mevcut kartuşa metal

klemp ile sabitlenebilm elidir.

4. Koruma kalkanıteknik 5ervis gereksinimi olmadan kullanıcı tarafından değiştirilebilmelidir.

5. Hastanemizde kullanımda olan SPHlNX 30W ve SPHlNX Jr. Holmium-YAG lazer ile tam
uyumlu olmalıdır.

5. Koruma kalkanının hastanemizdeki marka cihaz ile uyumluluğu üreticisi tarafından teste
tabi tutulmuş, raporlanmış, belgelenmiş ve açık şekilde beyan edilmiş olmalıdır.

7. MaIzemeleri üreten firmalar uluslararası standardizasyon ve kalite belgelerine sahip

olmalıdır.

Doç. Dr uman BAYDİLLİ Dr. Öğr. Üyesi Halil ToSUN
l
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Klinik Mühendisliği [Ivgulınıa ye Araşttrma Merkezi

Sayı :34554770-93].01.08 - l97 17.09.2024
Konu: Üroloji A,D, Anıelilathaııesiııdc kııllaııılan [lolıııitıın YAG Lazer Cihazı için Yedek Parça
Teknik Şaıtnamesi

,Ill 
K\., i K Öz-ı.: ı.ı.i xı -t:ıı \,}] GARANI,i

l. '[eıııin edi]nıek istenen parçalaı,: SI'HlNX JOW ve SPHINX Jr. Marka lazer cihazına uyumlu
Blast shield: l Adet

2. İsıenen ınalzeıne Klinik MühendisIiği Araştırma ve Uygulaına Merkezi tarafından kontrol edildikten
ve bölüm tarafından kullanıldıktan sr.ınra kabul edilecektir.

3. Satın alıııan malzeıne hastane a)ni),at iinitcsine tesliın edilecektir.
-l. Kullaııılaıı )edek parçalar \eııi ıc,,ıijillx| 1ııı,çı olıııaIıtlır, İsıeııildiği takdirde yükIeniciyedek

parçaları hangi |iretici flrnıatlaıı tcıııin etıiğiııi rc iiı,ı-lici taratlndan kalite kontrolünün yapılmış
oldıığunıı [-ıelgeleniı,k zıııııııdıtlır.

5. Kııllanılaıı her ti]rlii redck pıı,ça_ lıısıı re ktıllııııeı cııınjretiııi ıehIikele stıkırıanıalıdır,
C ihaltiriinıs isteııı i. hasta1 ı. lııllaıı ıc ı1 ı \ (, çc\ rc cınıl i},ctin ı ıehlikeye düşiirebilecek yedek parçalar

ku llan ı]aırıaz.
6. Kullanılanlede[parça.cihazdatiıııksiroııkal[ıınarelavaı,oIaııişlevleriniptalineyol açmamalıdır

Yedek parça ile ilgili olıışabileeek r eni ıı,ızadııı 1iiklcııici 1lrııa sorun,ılu tutulur ve ilgili her ttirlü
gider 1,iikleıici tlrıııa larıllnt|aıı kıı,şı Iaııı,,

7. Kullanılacak 1edeL parçalaı. eihız iiı,iiıı :,isıcııiıı oıi.jiııal şekil \e göriintüsünü bozmayacak ya da

1 apısıııı değiştiıııe1 ecı,k biçiındc olıııa l ıclır

8. Kullanılan hel tiirlti )edek paIça en az l (biü,) ) ı1 s|iü,e ile galanti kapsaınında olınalıdır. Yedek
parçanın garanti süresi içerisinde aı-ızalaıııııası durunruııda. yüklenici yedek parçayı ücretsiz olarak

değiştirınek zorundadır.
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